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MOISÉS GARCÍA ORNELAS 
LABORATORIO DE PRUEBAS RTE 

 

AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN NO. 311, COLONIA LOS PARAÍSOS DE  SEATTLE, C.P.  45157, 

ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO. 

 

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma  
NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017.  

Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de 

calibración, para la rama de  
Eléctrica Electrónica 

 

Acreditación Número: EE-094-005/10 
Fecha de acreditación: 2010/04/23 
Fecha de actualización: 2018/12/07 

Fecha de emisión: 2018/12/07 
Actualización técnica de la norma de acreditación 

Referencia: 18LP4704 

 
El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con: 

 

TRANSFORMADORES 

Prueba: NMX-J-169-ANCE-2015. Inciso 4.3.3 RESISTENCIA OHMICA DE LOS DEVANADOS (método del puente). 

Norma y/o método de referencia: NMX-J-169-ANCE-2015. Transformadores y autotransformadores de distribución y 
potencia-métodos de prueba 

Signatarios autorizados 

Humberto García Ornelas 

Diego José Santillán García 

Prueba: NMX-J-169-ANCE-2015. Inciso 6.2.2 RELACION DE TRANSFORMACIÓN (método del transformador patrón)  

Norma y/o método de referencia: NMX-J-169-ANCE-2015. Transformadores y autotransformadores de distribución y 
potencia-métodos de prueba 

Signatarios autorizados 

http://www.ema.org.mx/
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Humberto García Ornelas 

Diego José Santillán García 

Prueba: Pérdidas debidas a la carga e impedancia  

Norma y/o método de referencia: NMX-J-169-ANCE-2015 Inciso 8.3, 8.3.1, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.1  
NOM-002-SEDE/ENER-2014 inciso 6.1.2 
Transformadores y autotransformadores de distribución y potencia-métodos de prueba / Requisitos de seguridad y 
eficiencia energética para transformadores de distribución  

Signatarios autorizados 

Humberto García Ornelas 

Diego José Santillán García 

Prueba: Prueba de hermeticidad. NMX-J-169-ANCE-2015. Incisos 11 Hermeticidad 

Norma y/o método de referencia: NMX-J-169-ANCE-2015. Transformadores y autotransformadores de distribución y 
potencia-métodos de prueba 

Signatarios autorizados 

Humberto García Ornelas 

Diego José Santillán García 

Prueba: Pérdidas en vacío y corriente de excitación NMX-J-169-ANCE-2015 Incisos 7.1, 7.2, 7.4, 7.3.2.3  Pérdidas en 
vacío y corriente de excitación 

Norma y/o método de referencia: NMX-J-169-ANCE-2015. Transformadores y autotransformadores de distribución y 
potencia-métodos de prueba 

Signatarios autorizados 

Humberto García Ornelas 

Diego José Santillán García 

 
Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

 
 
 
 

 
María Isabel López Martínez 

Directora Ejecutiva 
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